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ACTIVA™ BioACTIVE Produits à polymérisation duale
Hydrophile • Polymérisation duale • Libération de fluor • Radio-opaque

Ne contient ni Bisphénol A, ni de Bis-GMA, ni de dérivés de BPA

DESCRIPTION
ACTIVA™ BioACTIVE est une gamme de produits bioactifs à polymérisation duale composés de résines composites 
ioniques qui ont les mêmes qualités esthétiques et physiques que des composites,1,2 et qui libèrent et absorbent du 
calcium, du phosphate et plus de fluor que les verres ionomères et les verres ionomères modifiés par adjonction de 
résines traditionnels.  ACTIVA™ stimule la formation de l’apatite minérale au niveau des limites entre la restauration et 
la dent.3,4  Cette reminéralisation naturelle scelle la restauration à la dent, pénètre et comble les micro-fissures, protège 
contre des caries secondaires et scelle les limites contre des micro-fuites et le décollement.

Les matériaux ACTIVA™ BioACTIVE à polymérisation duale sont les premiers matériaux de restauration dentaire 
combinant une matrice de résine bioactive, de résine élastique
amortissant les chocs et de verre ionomère bioactif imitant les propriétés physiques et chimiques des dents naturelles.  
Ils ne contiennent ni Bisphénol A, ni Bis-GMA ni dérivés de Bisphénol A.

Les matériaux ACTIVA™ réagissent aux changements de pH dans l’environnement buccal.  Ils participent activement 
dans l’échange ionique entre la salive et les dents, ce qui est essentiel à la santé des dents.  Ils rechargent en continu 
les propriétés ioniques de la salive, des dents et du matériau lui-même.  Les matériaux ACTIVA™ peuvent ainsi être 
considérés comme 
« intelligents ».

Contrairement aux matériaux traditionnels hydrophobes, qui repoussent l’eau et qui sont conçus pour être passifs, 
ACTIVA™ est hydrophile et joue un rôle dynamique dans la bouche.  Seuls les matériaux hydrophiles qui contiennent de 
l’eau ou qui ont une capacité importante de transporter ou stocker de l’eau peuvent réagir aux changements dans les 
conditions ambiantes et sont capables de ce comportement dynamique.5

Les matériaux ACTIVA™ à polymérisation duale contiennent de l’eau, mais le matériau a une solubilité extrêmement 
faible.6 La matrice de résines ioniques facilite la diffusion des ions de calcium, de phosphate et de fluor tout en 
conservant les excellentes propriétés physiques associées aux résines et composites.

Cette matrice de résines assure une étanchéité exceptionnelle des limites, une capacité importante de scellement contre 
des micro-fuites et une adaptation intégrale à la structure de la dent.4,7,8  Elle contient un monomère acide qui améliore 
l’interaction entre le composant de résine, le verre ionomère et la structure de la dent.

Les matériaux ACTIVA™ BioACTIVE à polymérisation duale sont des systèmes à deux pâtes présentées en seringues 
automix.  Ils ont trois mécanismes de polymérisation: photo, auto en réaction chimique de résine, et auto en réaction 
du verre ionomère.

Références
1. Girn V, y al. J Dent Res 93 (Spec Iss A) 1163, 2014 (www.iadr.org).
2. Garcia- Godoy F, Morrow BR. J Dent Res 94 (Spec Iss A) 3522, 2015 (www.iadr.org). 
3. Chao W, et al. J Dent Res 95 (Spec Iss A) S1313, 2016 (www.iadr.org)
4. Garcia-Godoy F, Morrow BR. J Dent Res 95 (Spec Iss A) 1828, 2016 (www.iadr.org)

5. McCabe JF, et al. Aust Dent J 2011 Jun;56 Suppl 1:3-10.
6. Hall J, et al. J Dent Res 95 (Spec Iss A) S1126, 2016 (www.iadr.org)
7. Zmener O, Pameijer CH, et al. Submitted for publication Am J Dent.
8. Kane B, et al. Am J Dent 2009;22(2):891

www.pulpdent.fr   -    www.activabioactive.fr   -    contact@pulpdent.fr



Importateur : OPSYSE
3187, Route d’apt - 84800 L’Isle sur la sorgue    -    Tél: 04 42 04 32 68 / Fax: 04 85 25 26 61 

COMMENT UTILISER LA SERINGUE AUTOMIX

APPLIQUER ACTIVA™ SUR UNE SURFACE DE DENTS SÈCHE MAIS PAS DESSÉCHÉE

CONTRE-INDICATIONS

ACTIVA™ BioACTIVE-  RESTAURATION - INSTRUCTIONS D’UTILISATION

1. Enlevez le capuchon. Si nécessaire appuyer sur le poussoir de la seringue, de sorte que la base et le catalyseur soit à l’orifice de la seringue. Placez 
un embout mélangeur sur la seringue Automix. 
2. Afin d’assurer un parfait mélange de base et de catalyseur, distribuez 1-2 mm de mélange sur un bloc puis jetez le. 
3. Répartissez uniformément la matière mélangée directement sur la dent ou dans la restauration. 
4. Jetez l’embout mélangeur. Reboucher la seringue avec le capuchon. Evitez la contamination croisée de la base et du catalyseur.

En utilisant l’aspiration, de l’air comprimé ou une boulette de coton, séchez la surface préparée de la dent et enlevez l’excès d’eau.  Évitez l’accumulation 
d’eau ou d’agent d’adhésion.  Ne desséchez pas la dent qui possède une humidité naturelle.

Pas indiqué pour un placement direct sur la pulpe exposée. Voir les instructions d’utilisation.

1. Isolez et préparez la dent pour la restauration. La préparation des limites idéales se fait en biseau. 

2. Placez un coiffage pulpaire, si indiqué.

3. Mordancez les surfaces dentaires pendant 10 secondes avec Etch-Rite (gel de mordançage à 38% d’acide phosphorique), rincez et séchez en 
enlevant l’excès d’eau en utilisant l’aspiration, de l’air comprimé ou une boulette de coton. Ne desséchez pas la dent qui contient naturellement un 
peu d’eau.

4. En cas de restauration sur des surfaces où il y a peu de rétention, telles que les lésions de Classe V, un agent de liaison est recommandé.

5. Placez un embout automix sur la seringue ACTIVA™. Insérez la seringue dans l’ACTIVA™-SPENSER et mettez-la en place en appuyant fermement.  
Distribuez le matériau en exerçant une légère pression. Afin d’assurer un mélange égal de base et de catalyseur, distribuez 1-2 mm de mélange sur un bloc 
puis jetez-le.

6. Pour les cavités profondes, il est recommandé d’appliquer une couche de base de 1-2 mm d’ACTIVA™, de photo-polymériser, puis de procéder par un 
remplissage en masse ou des couches successives du matériau.
Note:  Laisser un matériau à polymérisation duale en contact avec la surface de la dent pendant 20-30 secondes avant de photo-polymériser diminue le 
stress à la polymérisation, la réaction thermique et la sensibilité.  Si vous employez un système de photo-polymérisation LED de haute puissance, ne dépassez 
pas le temps de photo-polymérisation recommandé par le fabricant.  Dépasser le temps recommandé crée une chaleur excessive qui peut endommager la 
pulpe.

7. ACTIVA™ KIDS est un matériau de restauration de la dentine et de l’émail. Appliquez ACTIVA™ par incréments jusqu’à 4 mm, photo-polymérisant pendant 
20 secondes entre chaque couche. Le temps de prise d’auto-polymérisation en anaérobie à la température de la bouche est de moins de 3 minutes du 
début du mélange.  Si vous choisissez l’auto-polymérisation, couvrez les surfaces d’ACTIVA™ exposées par une barrière d’oxygène, par exemple avec de 
la glycérine. Finissez et polissez de manière habituelle.

8. ACTIVA™ peut également être utilisé en technique sandwich ouvert ou fermé, en utilisant votre système d’adhésion et votre composite préféré.

PROPRIETES PHYSIQUES       RESTAURATION   
Temps de photo-polymérisation :       20 secondes (Voir note de l’étape 6 ci-dessus)

Profondeur de la photo-polymérisation :      4mm     
Temps de auto-polymérisation à 37o C :     21/2 - 3 minutes    
Pourcentage du filler (Poids) :       56%     
Pourcentage de verre ionomère (poids) :      21,8%     
Libération de fluor à 1 jour :       230 ppm    
Libération de fluor à 28 jours (cumulatif) :      940 ppm    
Résistance à la flexion :        102 MPa/14 790 Psi  
Flexion modulaire :        4,3 GPa    
Résistance à la compression :       280 MPa /40 600 Psi  
Résistance à la pression diamétrale :     42 MPa /6 090 Psi   
Absorption d’eau après une semaine :      1,65%     
Retraction à la polymérisation :       1,7%     
Epaisseur du film :       N/A    

www.pulpdent.fr   -    www.activabioactive.fr   -    contact@pulpdent.fr REV : 05/2017

INDICATIONS
Recommandé comme matériau bioactif de remplissage pour puits et caries sous gingivales et pour des restaurations de Classe I, II, III, IV et V où la pulpe 
n’est pas exposée.



ACTIVA™ BioACTIVE-  FOND DE CAVITÉ - INSTRUCTIONS D’UTILISATION

1. Isolez et préparez la dent pour la restauration. Aucun agent de mordançage ou d’adhésion n’est nécessaire.
 
2. Placez un coiffage pulpaire, si indiqué.
 
3. Séchez la dent en enlevant l’excès d’eau en utilisant l’aspiration, de l’air comprimé ou une boulette de coton. Ne desséchez pas la dent.

4. Placez un embout automix sur la seringue ACTIVA™. Afin d’assurer un mélange égal de base et de catalyseur, distribuez 1-2 mm de mélange sur un bloc 
puis jetez-le.
 
5. Technique du sandwich ouvert: Appliquez ACTIVA™ BioACTIVE-FOND DE CAVITÉ aux surfaces préparées et étalez jusqu’aux limites de la surface de 
l’émail.  Photo-polymérisez pendant 20 secondes.  Le temps d’auto-polymérisation est de 21/2 - 3 minutes.  Continuez avec l’étape 7.
 
6. Technique du sandwich fermé: N’étalez pas le matériau jusqu’aux limites de l’émail. Photo-polymérisez pendant 20 secondes.  Le temps d’auto-
polymérisation est de 21/2 - 3 minutes.

7. Appliquez directement le matériau de la restauration avec ACTIVA™ BioACTIVE-RESTAURATION ou finissez en utilisant votre système d’adhésion du 
composite préféré.  Finissez et polissez de manière habituelle. 

STOCKAGE ET MANIPULATION
• Conservez hermétiquement clos dans le contenant original et à température ambiante fraîche. Evitez la lumière directe, les températures extrêmes, la 
contamination et les sources d’ignition. 
• Durée de vie de produit non ouvert : 2 ans à partir de la date de fabrication. 
• Rebouchez immédiatement après usage. 

Note : Les seringues multi-doses doivent être recouvertes d’une protection jetable avant chaque nouvel usage avec des patients. Pour plus d’information, voir:
http://www.fda.gov/MedicalDevices/ProductsandMedicalProcedures/DentalProducts/ucm404472.htm.
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PROPRIETES PHYSIQUES       FOND DE CAVITÉ 
Temps de photo-polymérisation :       20 secondes  
Profondeur de la photo-polymérisation :      4mm   
Temps de auto-polymérisation à 37o C :     21/2 - 3 minutes  
Pourcentage du filler (Poids) :       45%   
Pourcentage de verre ionomère (poids) :      19,3%   
Libération de fluor à 1 jour :       360 ppm  
Libération de fluor à 28 jours (cumulatif) :      1,300 ppm  
Résistance à la flexion :        86 MPa /12 470 Psi 
Flexion modulaire :        3,7 GPa  
Résistance à la compression :       226 MPa /32 770 Psi 
Résistance à la pression diamétrale :     37 MPa / 5365 Psi 
Absorption d’eau après une semaine :      2,30%   
Retraction à la polymérisation :       N/A   
Epaisseur du film :       11 microns

CONTRE-INDICATIONS
Pas indiqué pour un placement direct sur la pulpe exposée. Voir les instructions d’utilisation.

INDICATIONS
Recommandé comme fond de cavité bioactif pour des restaurations de Classe I, II, III, IV et V où la pulpe n’est pas impliquée, pour un coiffage pulpaire 
indirect et pour l’utilisation avec les restaurations en composite et amalgame.

AVERTISSEMENT
Avant polymérisation, le matériau peut être irritant au contact des yeux ou de la peau.  Les chirurgiens dentistes doivent porter des lunettes de sécurité et des 
gants de chirurgie.  Ne dépassez pas le temps de photo-polymérisation recommandé par le fabricant de la lumière que vous employez.


